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Представлено попередні результати дослідження можливості вимірювання 

забрудненості селенової фольги ізотопами 
226

Ra та 
228

Th за допомогою твердотільних 

трекових детекторів CR-39. Запропонована методика вимірювань 12 м
2
 фольги, 

товщиною 40 mг/cm
2
, як більш проста, надійна та дешева альтернатива установці BiPo, 

що розробляється колаборацією SuperNEMO для цих цілей. Представлені результати 

моделювання ефективностей реєстрації кластерів α-частинок із послідовних розпадів 
226

Ra та 
228

Th, що становлять 17 % та 25 % відповідно (на противагу ефективності 6 % 

детектора BiPo). Виготовлено низькофонові джерела цих ізотопів із активністю на рівні 

мкБк для відпрацювання методик просторової ідентифікації шуканих ядер, проведено 

попередні вимірювання детекторів CR-39. Представлено план подальших досліджень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секція:        №1 (Ядерна фізика) 


